ChemiDoc Image System

高灵敏度化学发光成像系统
简易操作指南

一、化学发光成像步骤

1、 打开电源,点击begin（图1），进入系统；
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                          图1

2、 打开抽屉，放入Chemi/UV/Stain-free盘（图2）                    
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                             图2

将样品放在样品盘的正中间。
3、 点击左上方的“Live View icon”进入实时成像界面，点击界面下方的“Image Size”选择成像面积大小（如图3），一般拍摄化学发光选择最小的成像面积，其余凝胶随意选择，只要保证凝胶在视野范围内即可。选择好成像面积大小后，镜头永远自动聚焦。
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                         图3

4、 点击APPLICATION，选择需要成像的样品类型：选择Blot --Chemiluminescence（如图4）；
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                         图4

5、 点击“EXPOSURE”,选择曝光模式，如图5
自动预览功能：选择"show preview/set exposure area"可以1秒预览下曝光结果

自动曝光：选择“Optinal auto-exposure”,然后选择像素合并功能，
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                           图5

在滑标中有5种像素合并选项，选择左侧“2×2像素合并”表示在分辨率最高模式下成像，选择右侧“8×8像素合并”表示在灵敏度最高模式下成像，兼顾分辨率和灵敏度可以选择居中的“4×4像素合并”（如图6）
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                                  图6

手动曝光：选择“Manual”，常用右侧“Contgure signal accumulation Mode”(信号累积曝光模式),输入“First image”第一张曝光时间，“Last image”最后一张曝光时间，“image”曝光几张图片，下方的像素合并选择同自动曝光模式中的操作，如图7。以上操作代表手动曝光在一段时间内曝光多张图片，从中选择最优的一张作为最后的实验结果。
[image: image8.png]@ s oo e

O ot samrcommation x

Recommended binning setting
Selected binning setting
The selected binning level appears here




          [image: image9.png]setManual Exposure Trne

o

or

First imace|

Or T ——

9

jsec Lastimage|  10[sec images|

Je—
w & w ]

g mseonton Lowse Rosatin

oo e st




                               图7

二、文件管理

1、在主界面（如图8）选择左上方“Gallery icon”进入文件管理界面（如图9）
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                图8                                  图9

双击文件管理中的任意一张图片可以在该界面将图片放大进行管理；
最多一次可以同时处理4张图片，点击右侧“放大或缩小”在点击“copy”键，可以将4张图片同时放大或者缩小。
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                                    图10

2、点击窗口下方的"transfer"键，如图11，可以调整图片背景和条带之间的对比度，对图片进行优化。
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                             图11

3、选择“image information”键显示图片的信息，如图12，方便下次进行拍摄方式的优化。
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                                     图12

三、切胶回收

如果选配了防护板，还可以进行切胶回收，如图13。
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